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Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (55/23 95 940)
Elbląg, 15.11.2021 r.
Oznaczenie sprawy: ZP-80/2021




 Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:
postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki  Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji oprzyrządowania histeroskopu (2 komplety) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 10.11.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1  
Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty cenowej, Zamawiający przeznaczy na wymianę stary, zużyty również niesprawny  sprzęt?
Odp. 1   Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 2  

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu zapewnienia dostępności części zamiennych do 5 lat?
Odp. 2   Tak, zmieniono zapisy.
Pytanie 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni?

Odp. 3  NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
Pytanie 4  

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materia-łów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Odp. 4  TAK, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 5

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji minimum 24 m-cy - z uwagi na fakt, iż producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany okresu gwarancji na 12 miesięcy. Zapewnienie tak długiego 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.
Odp. 5  NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 6  

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy?
Odp. 6   NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
Pytanie 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h?
Odp. 7   TAK, zmieniono zapisy.
Pytanie 8  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na równoważne rozwiązanie w postaci: Element pracujący resektoskopu bipolarnego typu biernego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe w technologii bipolarnej korzystający z płaszcza zewnętrznego resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne ponieważ zaproponowany płaszcz wewnętrzny resektoskopu wyposażony jest w końcówkę ceramiczną w części dystalnej, która w pełni nie przewodzi prądu wysokiej częstotliwości, co jest skuteczną ochroną pacjentki i operatora przed transmisją prądu wysokiej częstotliwości. Proponowany system jest używany od wielu lat przez szpitale i do dnia dzisiejszego nie odnotowano żadnego incydentu medycznego przy użyciu tego typu końcówki. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązane jest dostępne tylko u jednego producenta (wszyscy pozostali producenci wykorzystują powyżej proponowany system) – inne rozwiązania dostępne na rynku polskim wykorzystujące płaszcz zewnętrzny do transmisji zwrotnej prądu wysokiej częstotliwości są równie bezpieczne.
Odp. 8   NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 9 

Prosimy o wskazanie z jaką diatermią (producent i model aparatu) ma być kompatybilny system celem zaoferowania właściwego przewodu HF.
Odp. 9  Producent: ERBE ELEKTROMEDIZIN EMBH. Model aparatu: VIO 300D.
Pytanie 10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni równoważne rozwiązanie: w postaci metalowego kosza z pokrywą zawierającego m silikonowe uchwyty do bezpiecznego i nieruchomego pozycjonowania całego oferowanego systemu na czas przechowywania i sterylizacji wszystkich elementów zestawu włącznie z optyką o wymiarach 480x245x80mm.
Odp. 10   NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OPZ.
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